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DEUTSCH

Willkommen
Das AirSense™ 10 AutoSet for Her ist ein hochwertiges Gerat mit automatischer Druckanpassung.

/\ WARNUNG

e Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerats die gesamte Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch.

o Verwenden Sie das Gerat entsprechend der / dem in dieser Gebrauchsanweisung
angegebenen Indikation / Verwendungszweck.

* Die Anweisungen des verschreibenden Arztes haben Vorrang vor den Informationen in
dieser Gebrauchsanweisung.

Indikationen

AirSense 10 AutoSet for Her

Das AirSense 10 AutoSet for Her ist ein selbstregulierendes Gerét fir die Behandlung von
obstruktiver Schlafapnoe (OSA) bei weiblichen Patienten mit einem Gewicht von Uber 30 kg. Es ist fur
die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

Der Befeuchter ist zum Gebrauch durch einen einzigen Patienten in der hauslichen Umgebung und
zur Wiederverwendung im Krankenhaus bzw. an einer medizinischen Einrichtung bestimmt.

Kontraindikationen

Die Behandlung mit positivem Atemwegsdruck kann bei einigen Patienten mit den folgenden
Erkrankungen kontraindiziert sein:

e schwere bulldse Lungenerkrankung

e Pneumothorax

e pathologisch niedriger Blutdruck

e Dehydrierung

e Liquorfistel, kirzliche Schadeloperation oder Verletzungen.

Nebenwirkungen

Verstandigen Sie lhren verschreibenden Arzt bei ungewohnlichen Schmerzen in der Brust, starken
Kopfschmerzen oder verstarkter Atemlosigkeit. Bei einer akuten Infektion der oberen Atemwege
muss die Behandlung unter Umsténden vorlibergehend unterbrochen werden.

Folgende Nebenwirkungen kénnen bei der Behandlung mit dem Geréat auftreten:
e Trockenheit von Nase, Mund oder Hals

e Nasenbluten

o Vollegefihl

e Ohren- oder Nasennebenhdhlenbeschwerden

e Augenreizungen

e Hautausschlage.
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Uberblick

Zum Lieferumfang des AirSense 10 gehoren die folgenden Artikel:

Gerat

HumidAir Befeuchter
Atemschlauch

Netzteil

Tragetasche

SD-Karte (bereits eingesteckt).

Bitte wenden Sie sich bezlglich der optional erhéltlichen Zubehorteile zum Gerét an [hren
Leistungserbringer. Hierzu gehoren:

Atemschlauch (beheizbar und nicht beheizbar): ClimateLineAir™, SlimLine™, Standard

Seitenabdeckung fir Einsatz ohne Befeuchter
Filter: Hypoallergener Filter, Standardfilter
Air10™ Gleichspannungswandler
SD-Kartenleser

Air10 Oximeteradapter

Air10 USB-Adapter.

Informationen zu lhrem Geréat

A W N -

Luftauslass

Luftfilterabdeckung
Stromversorgungsbuchse
Seriennummer und Geratenummer

0 N O O

HumidAir Befeuchter
Anzeige

Abdeckung fir Adapteranschluss
Abdeckung fir SD-Karte



Bedienoberflache

Driicken, um die Therapie zu starten bzw. zu stoppen.
[I] Start-/Stopptaste Driicken Sie die Taste drei Sekunden lang, um in den
Stromsparmodus zu gelangen.

Durch Drehen navigieren Sie durch das MenU und durch
Driicken wahlen Sie eine Option aus.

o Bedienregler Durch Drehen stellen Sie eine ausgewéhlte Option ein
und durch Dricken wird die geanderte Einstellung
gespeichert.

Drlicken Sie diese Taste, um zur Startseite

Taste , Startseite zurtickzukehren.

Zu verschiedenen Zeiten erscheinen verschiedene Symbole auf der Anzeige. Diese sind:

A Rampe I||| Funksignalstarke (grtin)
1 ]
Rampe automatisch Funklbertragung nicht aktiviert (grau
P all gung (grau)
O Feuchtigkeit I@ Keine Funkverbindung

§99 Befeuchter wird vorgewéarmt e. Flugmodus

A

:%: Befeuchter kihlt ab
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Therapie vorbereiten

/\ VORSICHT

Fullen Sie nicht zu viel Wasser in den Befeuchter ein, da sonst Wasser in das Gerat und das
Schlauchsystem gelangen konnte.

1.
2.

Stellen Sie das Gerat auf eine stabile ebene Flache.

Stecken Sie den Stromversorgungsstecker auf der Rickseite des Gerats ein. Verbinden Sie das
Netzkabel mit dem Netzteil und mit der Steckdose.

Verbinden Sie den Atemschlauch fest mit dem Luftausgang auf der Rickseite des Gerats.

Offnen Sie den Befeuchter und fiillen Sie ihn bis zur maximalen Wasserstandsmarkierung mit
Wasser.

Fillen Sie kein heiRes Wasser in den Befeuchter.

Schlief3en Sie den Befeuchter und schieben Sie ihn seitlich in das Gerét hinein.

Verbinden Sie nun das Maskensystem fest mit dem freien Ende des Atemschlauches.
Ausflhrliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung flr die Maske.

Empfohlene Masken sind auf www.resmed.com zu finden.



Empfohlene Wassersorte (nur Frankreich)

Die folgenden Wassersorten werden fir die Verwendung im Atemluftbefeuchter empfohlen:

e abgekochtes und auf Raumtemperatur abgekihltes Leitungswasser

o destilliertes Wasser

o Tafelwasser (mit niedrigem Mineraliengehalt).

Hinweis: Verwenden Sie kein unsteriles entmineralisiertes Wasser fir den Haushaltsgebrauch.

Therapie beginnen

1. Legen Sie die Maske an.

2. Dricken Sie Start/Stopp oder atmen Sie normal, wenn SmartStart aktiviert ist.

Sie kénnen erkennen, dass Sie therapiert werden, wenn die Seite Schlafbericht angezeigt wird.
Schlafbericht  Der aktuelle Behandlungsdruck wird in grin angezeigt.

< Startseite Wahrend der Rampe steigt der Druck allmahlich an; in dieser Zeit wird ein
rotierender Ring angezeigt. Sobald der verschriebene Behandlungsdruck

Druck 12.0 - 20.0 S . o .
erreicht ist, erscheint der gesamte Ring in grun.

—

4.0

33
44

Die Anzeige dunkelt sich nach kurzer Zeit automatisch ab. Sie kénnen die Taste , Startseite” oder den
Bedienregler dricken, um sie wieder einzuschalten. Bei einer Unterbrechung der Netzversorgung
wahrend der Behandlung startet das Gerat automatisch wieder, sobald die Netzversorgung
wiederhergestellt ist.

Das AirSense 10 Gerat verfligt Uber einen Lichtsensor, der die Helligkeit der Anzeige anhand des
Raumlichtes anpasst.

Therapie beenden

1. Nehmen Sie die Maske ab.

2. Dricken Sie Start/Stopp. Alternativ stoppt die Therapie nach einigen Sekunden automatisch, wenn
SmartStart aktiviert ist.

Der Schlafbericht zeigt nun eine Ubersicht zu lhrer letzten Therapiesitzung an.

Schlafbericht pl Nutzung Std. - Gibt an, wie viele Stunden die Therapie in der letzten Sitzung

Py = angewandt wurde.

Nutzung .
Std. 7:15 Maskensitz Dichtigkeit — Gibt an, wie gut die Abdichtung der Maske war:

Maskensitz

Dichtigkeit e © Gute Abdichtung der Maske.

Befeuchter e . Erfordert Korrektur, siehe , Maskensitz".

Befeuchter-Gibt an, ob |hr Befeuchter korrekt funktioniert:
© Befeuchter funktioniert.

. Befeuchter ist eventuell defekt.
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Gesamtnutzung (nur in Deutschland) — Gibt an, wie viele Stunden lang Sie das Gerat insgesamt
benutzt haben, seit Sie es erhalten haben.

Sofern der Leistungserbringer die entsprechenden Einstellungen vorgenommen hat, erscheinen
auRerdem:
Ereignisse pro Stunde — Gibt an, wie viele Apnoen und Hypopnoen pro Stunde aufgetreten sind.

Detailinfo — Durch Drehen am Bedienregler kdnnen Sie nach unten blattern und ausfihrlichere
Nutzungsdaten einsehen.

Stromsparmodus

Ihr AirSense 10 Gerat zeichnet Ihre Therapiedaten auf. Damit es die Daten an lhren
Leistungserbringer tGbermitteln kann, sollten Sie das Geréat nicht von der Stromversorgung trennen.
Sie kénnen jedoch den Stromsparmodus nutzen, um Energie zu sparen.

Stromsparmodus nutzen:

e Dricken und halten Sie Start/Stopp drei Sekunden gedriickt.
Die Anzeige wird dunkel.

Stromsparmodus verlassen:

e Dricken Sie Start/Stopp einmal.
Die Startseite wird angezeigt.

Meine Optionen

Das AirSense 10-Gerat wurde von Ihrem Leistungserbringer auf Ihre BedUrfnisse abgestimmt.
Eventuell mochten Sie jedoch einige Anderungen vornehmen, um die Therapie noch komfortabler zu
gestalten.

Markieren Sie Meine Optionen und driicken Sie auf den
Bedienregler, um die aktuellen Einstellungen anzeigen
zu lassen. Bei Bedarf konnen Sie die Optionen wie
Rampe gewlnscht anpassen.

Bef. niveau

Meine Optionen

< Startseite

Maske Nasal
Start Maskentest >

Flugmodus Aus

Schlafbericht

Rampe

Die Rampe ermdglicht Ihnen einen besonders angenehmen Therapiestart. Sie beschreibt den
Zeitraum, in dem der Druck von einem niedrigen Startdruck auf den verschriebenen Therapiedruck
ansteigt.

Sie konnen die Rampe auf Aus, 5 bis 45 Minuten oder Auto einstellen. Wenn die Rampe auf Auto
eingestellt wurde, stellt das Gerat fest, wann Sie eingeschlafen sind. Dann steigt der Druck
automatisch auf den verschriebenen Behandlungsdruck an.



Meina Optionen . Meina Optionan . Rampe einstellen:

< Startseite E— 1. Drehen Sie in Meine Optionen den Bedienregler auf
Rampe E2 Rampe und drlicken Sie anschlieRend auf den

Bedienregler.

Bef. niveau 4

2. Drehen Sie den Bedienregler auf die gewtlinschte
Einstellung fur die Rampe und drlicken Sie

Start Maskentest > anschlieRend auf den Bedienregler, um die Anderung

Flugmodus Aus - zu speichern.

Maske Nasal

Befeuchtungsniveau

Der Befeuchter soll die Therapie komfortabler gestalten. Wenn sich lhre Nase oder [hr Mund trocken
anflhlt, sollten Sie ein hoheres Befeuchtungsniveau einstellen. Wenn sich Kondensat in der Maske
bildet, sollten Sie ein niedrigeres Befeuchtungsniveau einstellen.

Sie kénnen die Befeuchtung ausschalten oder auf ein Niveau zwischen 1 und 8 einstellen, wobei 1
die niedrigste Befeuchtungseinstellung und 8 die héchste Befeuchtungseinstellung ist.

Meine Optionen : Meine Optionen tll Befeuchtungsniveau einstellen:

< Startseite T 1. Drehen Sie in Meine Optionen den Bedienregler auf
Rampe : Bef. niveau und driicken Sie anschlieend auf den

Bef. niveau 4 Bedienregler.

2. Drehen Sie den Bedienregler auf die gewinschte

Einstellung fir das Befeuchtungsniveau und driicken
Start Maskentest > Sie anschlielRend auf den Bedienregler, um die
Flugmodus Aus Anderung zu speichern.

Maske Nasal

Wenn das Problem (trockene Nase/Mund bzw. Kondensat in der Maske) andauert, kommt ein
ClimateLineAir beheizbarer Atemschlauch in Betracht. ClimateLineAir bietet in Verbindung mit
Climate Control mehr Komfort bei der Therapie.

Maskensitz

Die Funktion Maskensitz ist dazu bestimmt, lhnen beim Auffinden mdéglicher Luftleckagen rund um
Ihre Maske zu helfen.

Meine Optionen : Uberpriifung des Maskensitzes:

1. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anpassungshinweisen in der
Gebrauchsanweisung fir die Maske an.

e 2. Drehen Sie in Meine Optionen den Bedienregler auf Start Maskentest und

v Maskensitz

driicken Sie anschlieRend auf den Bedienregler.
Das Gerat beginnt Luft abzugeben.

Gut

Stopp Maskentest

3. Korrigieren Sie den Sitz der Maske, des Maskenkissens und der
Kopfbander, bis als Ergebnis Gut angezeigt wird.

Um die Funktion Maskensitz zu stoppen, driicken Sie den Bedienregler oder Start/Stopp. Falls Sie
keine gute Dichtigkeit der Maske erreichen kénnen, wenden Sie sich bitte an lhren
Leistungserbringer.
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Weitere Optionen

Eventuell hat Thnen der Leistungserbinger den Zugriff auf die personliche Einstellung einiger weiterer
Optionen freigeschaltet.

EPR

SmartStart

Maske

Vorwarmen

Wenn die Funktion EPR aktiv ist, kénnen Sie leichter ausatmen. So kénnen Sie
sich eventuell leichter an die Therapie gewohnen.

Wenn SmartStart aktiv ist, beginnt die Therapie automatisch, sobald Sie in die
Maske atmen. Wenn Sie die Maske abnehmen, wird die Therapie nach einigen
Sekunden automatisch gestoppt.

Diese Option zeigt an, welcher Maskentyp eingestellt ist. Wenn Sie
verschiedene Maskentypen verwenden, dndern Sie diese Einstellung
entsprechend, wenn Sie zu einer anderen Maske wechseln.

Mit dieser Option konnen Sie das Wasser vor dem Therapiebeginn
vorwarmen, sodass zu Beginn der Therapie keine kalte oder trockene Luft
abgegeben wird.

Pflege des Gerates

Die regelmaRige Reinigung des AirSense 10 Geréates ist wichtig, damit Sie stets eine optimale
Therapie erhalten. Die nachstehenden Abschnitte enthalten Hinweise zur Demontage, Reinigung,
Prifung und Montage des Gerétes.

Demontage

1. Greifen Sie den Befeuchter von oben und unten, driicken Sie ihn leicht zusammen und ziehen Sie

ihn aus dem Gerat.

2. Offnen Sie den Befeuchter und schitten Sie ggf. verbliebenes Wasser weg.

3. Halten Sie den Atemschlauch an der Muffe fest und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Gerét ab.

4. Halten Sie die Muffe des Atemschlauches und das Kniegelenk der Maske fest und ziehen Sie
beide Teile vorsichtig auseinander.



Reinigung
Sie sollten das Gerat wochentlich wie beschrieben reinigen. Ausflhrliche Anweisungen zur Reinigung
Ihrer Maske entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung fir die Maske.

1. Waschen Sie den Befeuchter und den Atemschlauch in warmem Wasser mit einem milden
Reinigungsmittel.

2. Spilen Sie den Befeuchter und den Atemschlauch gut ab und lassen Sie sie vor direktem
Sonnenlicht und/oder Wéarme geschitzt trocknen.

3. Wischen Sie das Geréat aufsen mit einem trockenen Tuch ab.
Hinweise:

e Der Befeuchter kann in der Spilmaschine (nur im oberen Korb) im Schon- oder Glaserspulgang
gewaschen werden. Er sollte nicht bei Temperaturen tber 65 °C gewaschen werden.

e Der Atemschlauch darf nicht in der Wasch- oder Spilmaschine gewaschen werden.

e Entleeren Sie den Befeuchter taglich und wischen Sie ihn mit einem sauberen Einwegtuch
grindlich ab. Lassen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht und/oder Hitze geschitzt trocknen.

Uberpriifung
Sie sollten Befeuchter, Atemschlauch und Luftfilter regelméaRig auf Beschadigungen tberprifen.
1. Befeuchter Uberprifen:

e Ersetzen Sie den Befeuchter, wenn er undicht ist, Risse aufweist oder tribe ist.

e Ersetzen Sie die Dichtung, wenn diese Risse aufweist.

e Entfernen Sie Kalkablagerungen ggf. mit einer Losung aus 1 Teil Haushaltsessig und 10 Teilen
Wasser.
2. Uberprufen Sie den Atemschlauch und ersetzen Sie ihn, wenn er Locher oder Risse aufweist.
3. Uberprifen Sie den Luftfilter und ersetzen Sie ihn spatestens alle sechs Monate. Wechseln Sie
den Luftfilter gegebenenfalls friher aus, wenn Defekte oder Verstopfungen durch Schmutz oder
Staub vorliegen.

Luftfilter auswechseln:

1. Offnen Sie die Luftfilterabdeckung und entnehmen Sie den alten Luftfilter.
Er ist weder waschbar noch wiederverwendbar.

2. Legen Sie einen neuen Luftfilter in die Luftfilterabdeckung und schlieRen Sie sie.
Sorgen Sie dafir, dass immer ein Luftfilter eingesetzt ist, damit kein Wasser oder Staub in das
Gerat eindringen kann.
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Montage

Sobald der Befeuchter und der Atemschlauch trocken sind, kénnen Sie die Teile wieder
zusammensetzen.

1. Verbinden Sie den Atemschlauch fest mit dem Luftausgang auf der Riickseite des Gerats.

2. Offnen Sie den Befeuchter und fiillen Sie ihn bis zur maximalen Wasserstandsmarkierung mit
Wasser von Raumtemperatur.

3. SchlieRen Sie den Befeuchter und schieben Sie ihn seitlich in das Gerat hinein.
4. Verbinden Sie nun das Maskensystem fest mit dem freien Ende des Atemschlauches.

Therapiedaten

Das AirSense 10 Gerat zeichnet Ihre Therapiedaten fir Sie, lhren Leistungserbringer und lhren Arzt
auf, damit nach Analyse und Bewertung eine ggf. erforderliche Anpassung lhrer Therapie
vorgenommen werden kann. Die aufgezeichneten Daten kdnnen entweder drahtlos oder Uber eine
SD-Karte an Ihren Leistungserbringer und lhren Arzt weitergegeben werden.

Datenubertragung

Ihr AirSense 10 Gerat ist mit einem eingebauten Funkmodul ausgestattet, sodass |hre Therapiedaten
an lhren Leistungserbringer drahtlos Ubermittelt werden kénnen, um eine bessere Therapie fir Sie zu
ermoglichen. Dabei handelt es sich um eine optionale Funktion, die nur aktiviert wird, wenn Sie davon
profitieren méchten. Der Leistungserbringer kann damit auch lhre Therapieeinstellungen oder lhre
Software zlgiger aktualisieren, damit Sie stets die bestmdgliche Therapie erhalten.

Die Daten werden in der Regel Ubermittelt, nachdem die Therapie beendet ist. Um sicherzustellen,
dass lhre Daten Ubermittelt werden, lassen Sie |hr Gerat stets an den Netzstrom angeschlossen und
schalten Sie es nicht in den Flugmodus.

Hinweise:

o Eventuell werden keine Therapiedaten Ubertragen, wenn Sie sich nicht in dem Land bzw. der
Region aufhalten, in dem/der das Gerét erworben wurde.

e Gerdte mit Funklbertragung sind moglicherweise nicht in allen Regionen erhéltlich.

SD-Karte

Eine Alternative fur die Ubermittlung der Therapiedaten an lhren Leistungserbringer und lhren Arzt ist
die SD-Karte. lhr Leistungserbringer bittet Sie eventuell, die SD-Karte mit der Post einzuschicken oder
personlich abzugeben. Entnehmen Sie die SD-Karte, wenn |hr Leistungserbringer Sie dazu auffordert.

Nehmen Sie die SD-Karte nicht heraus, wenn die Leuchte oberhalb der SD-Karte blinkt.



So entnehmen Sie die SD-Karte:

1. Offnen Sie die Abdeckung fiir die SD-Karte.

2. Dricken Sie auf die SD-Karte, um sie dann zu entnehmen. Entnehmen Sie die SD-Karte aus dem
Gerat.
Legen Sie die SD-Karte in den Schutzumschlag und schicken Sie sie an Ihren Leistungserbringer.

Weitere Informationen zur SD-Karte finden Sie auf dem mit Ihrem Geréat mitgelieferten
Schutzumschlag der SD-Karte.

Hinweis: Die SD-Karte darf nicht flr irgendeinen anderen Zweck verwendet werden.

Reisen
Sie kénnen |hr AirSense 10 Gerét Uberall hin mitnehmen. Beachten Sie einfach die folgenden Punkte:
e Benutzen Sie die mitgelieferte Tragetasche, um Schaden am Gerét zu vermeiden.

e Entleeren Sie immer den Befeuchter und verstauen Sie ihn getrennt vom Gerét in der
Tragetasche.

e Denken Sie daran, das passende Netzkabel fir Ihr Reiseziel mitzunehmen. Informationen zum
Erwerb von Netzkabeln erhalten Sie von Ihrem Leistungserbringer.

o Falls Sie ein externes Akkusystem verwenden, sollten Sie den Befeuchter abschalten, um die
Lebensdauer des Akkus zu verlangern. Stellen Sie dazu das Bef. niveau auf Aus.

Flugreisen

Sie kénnen Ihr AirSense 10 Gerét als Handgepéack mit ins Flugzeug nehmen. Medizinprodukte gelten
nicht als Gepéackstlcke im Sinne des Handgepacklimits.

Das AirSense 10 Gerat erflllt die Auflagen der Federal Aviation Administration (FAA) und darf daher
im Flugzeug benutzt werden. Zertifikate, aus denen die Einhaltung der Vorschriften flr Flugreisen
hervorgeht, stehen auf der ResMed Webseite zum Download bereit.

Wenn Sie das Geréat im Flugzeug benutzen:

¢ Achten Sie darauf, dass der Befeuchter immer vollstandig entleert ist und in das Geréat eingesetzt
wurde. Ohne eingesetzten Befeuchter funktioniert das Gerat nicht.

e Schalten Sie den Flugmodus ein.
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Meine Optionen

Meine Optionen Bl Einschalten des Flugmodus:

1. Drehen Sie in Meine Optionen den Bedienregler auf
Flugmodus und drlicken Sie anschlieRend auf den
Bedienregler.

< Startseite

Flugmoedus

RN < Abbrechen

Bef. niveau 4
2. Drehen Sie den Bedienregler auf Ein und driicken Sie
anschlieBend auf den Bedienregler, um die Anderung
zu speichern.
Das Flugmodus-Symbol W= wird rechts oben im
Bildschirm angezeigt.

Maske Nasal

Start Maskentest >

/\ VORSICHT

Das Gerat darf im Flugzeug nicht mit Wasser im Befeuchter betrieben werden, da bei
Turbulenzen das Risiko der Inhalation von Wasser besteht.

Fehlersuche

Falls es zu Problemen kommen sollte, gehen Sie bitte die folgenden Punkte zur Fehlersuche durch.
Sollten Sie nicht in der Lage sein, das Problem zu beheben, wenden Sie sich an lhren
Leistungserbringer oder an ResMed. Versuchen Sie nicht, das Geréat zu 6ffnen.

Allgemeine Fehlerbehebung

Problem/Magliche Ursache Losung

An meiner Maske entweicht Luft.

Eventuell sitzt die Maske nicht korrekt. Vergewissern Sie sich, dass die Maske korrekt angepasst
wurde. Beachten Sie die Anpassungshinweise in der
Gebrauchsanweisung fiir die Maske oder tiberpriifen Sie Sitz
und Dichtigkeit der Maske mit der Funktion ,Maskentest”.

Meine Nase trocknet aus oder setzt sich zu.
Eventuell ist das Befeuchtungsniveau zu niedrig eingestellt. ~ Passen Sie das Befeuchtungsniveau an.

Falls Sie einen ClimateLineAir beheizbaren Atemschlauch
verwenden, beachten Sie die ClimateLineAir
Gebrauchsanweisung.

In der Nase, in der Maske und im Atemschlauch bilden sich Wassertropfchen (Kondensat).
Eventuell ist ein zu hohes Befeuchtungsniveau eingestellt. Passen Sie das Befeuchtungsniveau an.

Falls Sie einen ClimateLineAir beheizbaren Atemschlauch
verwenden, beachten Sie die ClimateLineAir
Gebrauchsanweisung.

Mein Mund ist unangenehm trocken.
Eventuell entweicht Luft aus lhrem Mund. Stellen Sie ein hoheres Befeuchtungsniveau ein.

Eventuell bendtigen Sie ein Kinnband, um lhren Mund
geschlossen zu halten, oder eine Full Face-Maske.

Der Luftdruck in meiner Maske ist anscheinend zu hoch (ich bekomme gefiihlt zu viel Luft).

Eventuell ist die Rampe abgeschaltet. Verwenden Sie die Option ,Rampe”.



Problem/Magliche Ursache Losung

Der Luftdruck in meiner Maske ist anscheinend zu niedrig (ich bekomme gefiihlt zu wenig Luft).

Eventuell ist gerade die Rampe aktiv. Warten Sie, bis der Luftdruck gestiegen ist, oder schalten Sie
die Rampe ab.

Die Anzeige ist dunkel.

Eventuell hat sich die Beleuchtung der Anzeige abgeschaltet. Driicken Sie auf , Startseite” oder auf den Bedienregler, um
Sie schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch ab. die Anzeige wieder einzuschalten.

Eventuell ist die Stromversorgung nicht angeschlossen. SchlieRen Sie das Netzteil an und vergewissern Sie sich, dass
der Stecker vollstandig eingesteckt wurde.

Ich habe die Therapie beendet, aber das Gerat gibt noch immer Luft ab.

Das Gerét kiihlt sich ab. Das Gerét gibt einen geringen Luftfluss ab, damit sich im
Atemschlauch kein Kondensat bildet. Nach 20 Minuten
schaltet es sich automatisch ab.

Der Befeuchter ist undicht.

Der Befeuchter ist mdglicherweise nicht richtig Uberpriifen Sie den Befeuchter auf Beschadigungen und
zusammengebaut. setzen Sie ihn wieder richtig zusammen.

Der Befeuchter ist mdglicherweise beschadigt bzw. Wenden Sie sich fir einen Ersatz an lhren Leistungserbringer.
eingerissen.

Meine Therapiedaten wurden nicht an meinen Leistungserbringer iibermittelt.

Maglicherweise liegt eine schlechte Funkverbindung vor. Achten Sie darauf, das Gerat dort aufzustellen, wo eine
Funkverbindung besteht (d. h. auf Inrem Nachttisch, nicht in
einer Schublade oder auf dem FuRboden).

Das Symbol fiir die Signalstéarke il zeigt bei gutem
Funkempfang alle Balken griin an. Bei schlechterem Empfang
werden weniger griine Balken angezeigt.

Oben rechts auf der Anzeige wird das Symbol , Keine Achten Sie darauf, das Gerat dort aufzustellen, wo eine
Funkverbindung” il angezeigt. Es ist kein Funknetz Funkverbindung besteht (d. h. auf Inrem Nachttisch, nicht in
verfligbar. einer Schublade oder auf dem FuRboden).

Schicken Sie die SD-Karte nach entsprechender Aufforderung
an lhren Leistungserbringer. Die SD-Karte enthélt auch Ihre
Therapiedaten.

Eventuell ist das Gerat im Flugmodus. Schalten Sie den Flugmodus ab. Siehe ,,Flugmodus”.

Die Dateniibertragung wurde fiir hr Gerat nicht aktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Leistungserbringer, um die
Dateniibertragung aktivieren zu lassen.

Bildschirm und Schaltflachen blinken

Software-Upgrade in Arbeit. Software-Upgrade erfordert ca. 10 Minuten.
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Geratemeldungen

Meldung am Ger&t/Mdgliche Ursache

Losung

Starke Leckage. Befeuchter, Dichtung o. Seitenabdeckung priifen

Eventuell wurde der Befeuchter nicht korrekt eingesetzt.

Eventuell wurde die Dichtung des Befeuchters nicht korrekt
gingesetzt.

Starke Leckage. Schlauch anschlieRen
Der Atemschlauch ist nicht richtig angeschlossen.

Eventuell sitzt die Maske nicht korrekt.

Schlauch blockiert. Schlauch priifen

Eventuell ist der Atemschlauch verstopft.

Vergewissern Sie sich, dass der Befeuchter korrekt eingesetzt
wurde.

Offnen Sie den Befeuchter und sorgen Sie dafiir, dass die
Dichtung korrekt eingesetzt ist.

SchlieRen Sie den Atemschlauch fest an beiden Seiten an.

Vergewissern Sie sich, dass die Maske korrekt angepasst
wurde. Beachten Sie die Anpassungshinweise in der
Gebrauchsanweisung fiir die Maske oder tiberpriifen Sie Sitz
und Dichtigkeit der Maske mit der Funktion ,Maskentest”.

Uberpriifen Sie den Atemschlauch und entfernen Sie etwaige
Verstopfungen. Driicken Sie den Bedienregler, um die
Meldung zu l6schen, und starten Sie anschliefend das Gerat
mit der Start-/Stopptaste neu.

SD-Kartenfehler. Karte entf. und START driicken fiir Therapiestart

Die SD-Karte wurde eventuell nicht richtig eingesteckt.

Entnehmen Sie die Karte und stecken Sie sie wieder ein.

Schreibschutz. SD- Karte entnehmen, entsperren und erneut einfiihren

Eventuell steht der Schalter an der SD-Karte in der
gesperrten (schreibgeschiitzten) Stellung.

Systemfehler. Anweisung lesen. Fehler 004

Das Gerat hat eventuell in einer heien Umgebung
gestanden.

Eventuell ist der Luftfilter verstopft.

Eventuell ist der Atemschlauch verstopft.

Eventuell befindet sich Wasser im Atemschlauch.

Schieben Sie den Schalter an der SD-Karte von der

gesperrten Stellung & in die ungesperrte Stellung o und
stecken Sie die Karte wieder ein.

Lassen Sie es vor dem Gebrauch abkihlen. Entfernen Sie das
Netzteil und schlieRen Sie es wieder an, um das Gerat erneut
7u starten.

Uberpriifen Sie den Luftfilter und wechseln Sie ihn aus, falls
er verstopft ist. Entfernen Sie das Netzteil und schlieRen Sie
es wieder an, um das Geréat erneut zu starten.

Uberpriifen Sie den Atemschlauch und entfernen Sie etwaige
Verstopfungen. Driicken Sie den Bedienregler, um die
Meldung zu l6schen, und starten Sie anschlieRend das Gerat
mit der Start-/Stopptaste neu.

Lassen Sie das Wasser aus dem Atemschlauch laufen.
Entfernen Sie das Netzteil und schlieRen Sie es wieder an,
um das Gerét erneut zu starten.



Alle anderen Fehlermeldungen, z. B. ,Systemfehler. Anweisung lesen. Fehler 0XX*

Am Gerét ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Leistungserbringer. Offnen Sie das

Gerat nicht.

Montage von Teilen

Bestimmte Teile des Gerats sind so ausgeflihrt, dass sie sich leicht I6sen. Dies soll Schaden an den
Teilen bzw. am Gerat verhindern. Sie kénnen diese Teile wie nachstehend beschrieben leicht wieder
anbringen.

So legen Sie die Dichtung des Befeuchters ein:

1. Legen Sie die Dichtung in den Deckel.
2. Driicken Sie alle Rander der Dichtung nach unten, bis sie fest sitzt.

So bringen Sie den Deckel des Befeuchters wieder an:

1. Flhren Sie eine Seite des Deckels in die Scharnier6ffnung am Unterteil ein.
2. Schieben Sie die andere Seite an der Kante entlang, bis sie einrastet.

Allgemeine Warnungen und Vorsichtshinweise
/\ WARNUNG

e Positionieren Sie den Atemschlauch so, dass er sich nicht um den Kopf oder Hals wickeln
kann.

e Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzstecker in einwandfreien Zustand sind und
keine Schaden aufweisen.

e Halten Sie das Netzkabel von heil3en Oberflachen fern.

e Sollten Ihnen unerklarliche Veranderungen der Gerateleistung oder ungewohnliche
Gerausche auffallen, wenn das Gerat oder das Netzteil fallengelassen oder falsch
gehandhabt wurden oder das Geh&use beschadigt sein sollte, stellen Sie die Verwendung
des Geréates ein und wenden Sie sich an lhren Leistungserbringer.
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Das Gerat darf weder geoffnet noch verdandert werden. Im Inneren des Gerates befinden sich
keine vom Anwender auszuwechselnden bzw. zu reparierenden Komponenten. Reparaturen

und Wartungen miissen von einem durch ResMed autorisierten Servicedienst durchgefiihrt

werden.

Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das Gerat, das Netzteil und das Netzkabel nie in Wasser.
Falls Flussigkeiten in oder auf das Gerat verschlttet werden, ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose und lassen Sie die Teile trocknen. Das Netzkabel muss immer aus der
Steckdose gezogen werden, bevor das Geréat gereinigt wird. Alle Teile miissen trocken sein,
bevor das Kabel wieder eingesteckt wird.

Rauchen und offenes Feuer wahrend der Verwendung von Sauerstoff miissen unbedingt
vermieden werden.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerét eingeschaltet ist und ein Luftfluss zustande
kommt, bevor die Sauerstoffzufuhr eingeschaltet wird. Die Sauerstoffzufuhr muss immer
ausgeschaltet werden, bevor das Gerat ausgeschaltet wird, um zu vermeiden, dass sich

ungenutzter Sauerstoff im Gerategehause ansammelt und somit ein Brandrisiko entsteht.

Nehmen Sie keine Wartungsmalinahmen vor, wahrend das Gerat in Betrieb ist.

A VORSICHT

Zusammen mit diesem Gerat dirfen nur Originalteile und -zubehor von ResMed verwendet
werden. Nicht von ResMed stammende Teile kénnen die Wirksamkeit der Behandlung
herabsetzen und/oder das Gerat beschadigen.

Verwenden Sie dieses Gerat nur zusammen mit Masken mit Luftauslass6ffnungen
entsprechend den Empfehlungen von ResMed bzw. des verschreibenden Arztes. Wenn beim
Anpassen der Maske keine Luftabgabe durch das Gerat erfolgt, kann es zu einer Riickatmung
der ausgeatmeten Luft kommen. Achten Sie darauf, dass die Luftauslass6ffnungen der
Maske frei bleiben und nicht blockiert werden, um den Zufluss von Frischluft in der Maske
sicherzustellen.

Stellen Sie das Gerat so auf, dass es nicht versehentlich heruntergestoRen werden kann
bzw. dass niemand Uber das Netzkabel stolpern kann.

Ein Blockieren des Schlauches bzw. der Lufteinlass6ffnung wéhrend des Betriebes kann zur
Uberhitzung des Gerates flihren.

Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung des Gerates trocken und sauber ist und sich in
diesem Bereich keine Gegenstande (z. B. Kleidung oder Bettzeug) befinden, die die
Lufteinlass6ffnung blockieren oder das Netzteil bedecken kdnnen.

Stellen Sie das Gerat nicht auf eine der Seitenflachen, da andernfalls Wasser in das Gerat
eindringen kénnte.

Ein falscher Systemaufbau kann einen falschen Maskendruck zur Folge haben. Vergewissern
Sie sich, dass das System richtig aufgebaut ist.

Verwenden Sie flir die Reinigung des Gerates, des Befeuchters und der Atemschlauche keine
Bleichmittel, chlor- oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel, aromatischen Lésungen,
feuchtigkeitsspendenden oder antibakteriellen Seifen oder Duftéle. Diese L6sungen kénnen
Schéaden verursachen, die Leistung des Befeuchters beeintrachtigen und die Lebensdauer
der Produkte verkirzen.

Wenn Sie den Befeuchter verwenden, muss das Gerat immer auf eine waagerechten
Oberflache gestellt werden, die tiefer als Ihr Kopf liegt, sodass sich die Maske und der
Atemschlauch nicht mit Wasser fiillen konnen.

Lassen Sie den Befeuchter zehn Minuten lang abkihlen, bevor Sie ihn anfassen. So ist
sichergestellt, dass das Wasser abkiihlen konnte und der Befeuchter nicht zu heil ist.

Stellen Sie sicher, dass der Befeuchter immer leer ist, bevor Sie das Gerat transportieren.



Technische Spezifikationen
Die Einheiten fiir Druck sind in cm H20 und hPa angegeben. 1 cm H:0 ist gleich 0,98 hPa.

90-W-Netzteil

Netzeingangsbereich: 100-240V, 50-60 Hz, 1,0-1,5 A, Klasse |l
115V, 400 Hz, 1,5 A, Klasse Il (nominal fiir Gebrauch im
Flugzeug)

Gleichstromausgang: 24V ===3715A

Typischer Stromverbrauch: 53 W (57 VA)

Maximaler Stromverbrauch: 104 W (108 VA)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: +5°C bis +35 °C
Hinweis: Die Temperatur des Atemluftstroms, den dieses
Therapiegerat erzeugt, kann tiber der Raumtemperatur liegen.
Das Gerat bleibt auch unter extremen
Umgebungsbedingungen (40 °C) sicher.

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

Betriebshéhe: Meeresspiegel bis 2,591 m; Luftdruckbereich 1,013 hPa bis
738 hPa

Lagerungs- und Transporttemperaturen: -20 °C bis +60 °C

Lagerungs- und Transportfeuchtigkeit: 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Das AirSense 10 entspricht allen zutreffenden elektromagnetischen Vertraglichkeitsanforderungen (EMV) gemal IEC60601-1-
2:2007 fiir Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriebereiche. Es wird empfohlen, dass mabile Kommunikationsgerate einen
Abstand von mindestens 1 m zu dem Gerét einhalten.

Informationen zu elektromagnetischen Emissionen und zur Storfestigkeit dieses Gerates von ResMed finden Sie auf der
ResMed Webseite unter Produkte / Service und Support.

IEC 60601-1:2005-Klassifikation

Klasse Il (doppelte Isolierung), Typ BF, Schutz gegen eindringendes Wasser IP22.

Sensoren

Drucksensor: Befindet sich innen am Gerédteausgang, Typ Analog-
Druckmessung, -5 bis +45 cm H0 (-5 bis +45 hPa)

Flusssensor: Befindet sich innen am Geréteeingang, Digitale

Massendurchflussmessung, -70 bis +180 |/min

Maximaler stabiler Druck bei einem Einzelfehler
Das Gerét schaltet sich beim Vorliegen eines Einzelfehlers ab, wenn der stabile Druck die folgenden Werte tiberschreitet:
30 cm H20 (30 hPa) mehr als 6 s lang oder 40 cm H:0 (40 hPa) mehr als 1 s lang.

Ton

Druckpegel bei Messung gemaf EN IS0 17510-1:2009 (CPAP-Modus):

SlimLine: 26,6 dB(A) mit 2 dB(A) Ungenauigkeit
Standard: 26,6 dB(A) mit 2 dB(A) Ungenauigkeit
Strompegel bei Messung gemaf EN ISO 17510-1:2009 (CPAP-Modus):

SlimLine: 34,6 dB(A) mit 2 dB(A) Ungenauigkeit
Standard: 34,6 dB(A) mit 2 dB(A) Ungenauigkeit

Angegebener Zweizahl-Gerduschemissionswert gemal 1SO 4871:1996.
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Technische Daten — Gerat und Befeuchter
Abmessungen (Hx B x T):

Luftauslass (entspricht ISO 5356-1:2004):
Gewicht (Gerat und reinigbarer Befeuchter):
Gehduse:

Wasserkapazitat:

Reinigbarer Befeuchter — Material:

Temperatur

Maximal, an der Heizplatte:
Abschaltung:

Maximale Lufttemperatur:
Luftfilter

Standard:

Hypoallergen:

Verwendung im Flugzeug

116 mm x 255 mm x 150 mm

22 mm

1,248 ¢

Flammenhemmender, technischer Thermoplast

Bis zur maximalen Abfillmarkierung 380 ml
Spritzgegossener Kunststoff, Edelstahl und Silikondichtung

68 °C
74°C
<41°C

Material: Polyestervlies

Mittlerer Abscheidegrad: >75 % fiir Staubpartikel mit
~7 Mikron

Material: Acryl- und Polypropylenfasern in einem
Polypropylentrager

Mittlerer Abscheidegrad: >98 % fiir Staubpartikel mit
~7 —8 Mikron; >80 % fiir Staubpartikel mit ~0,5 Mikron

ResMed bestatigt, dass dieses Gerat den Anforderungen (RTCA/DO-160, Abschnitt 21, Kategorie M) der Federal Aviation

Administration (FAA) fiir alle Flugphasen entspricht.

Funkmodul
Verwendete Technologie:

2G-GSM

Es wird empfohlen, wahrend des Betriebs einen Mindestabstand von 2 cm zwischen Gerét und Korper einzuhalten. Dies gilt

nicht ftir Masken, Schlauche oder Zubehor

Betriebsdruckbereich
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:

Zusétzlicher Sauerstoff
Maximaler Flow:

Pneumatischer Luftweg

Voraussichtliche Lebensdauer
Gerét, Netzteil:

Reinigbarer Befeuchter:
Atemschlauch:

Allgemeines

Der Patient gehort zu den vorgesehenen Bedienern.

4 bis 20 cm H0 (4 bis 20 hPa)

4 |/min

1. Flusssensor

2. Gebldse

3. Drucksensor

4. Maske

5. Atemschlauch

6. Befeuchter

7. Geréat

8. Filter der Lufteinlasséffnung

5 Jahre
2,5 Jahre
6 Monate



Leistung des Befeuchters

Folgende Einstellungen wurden bei einer Umgebungstemperatur von 22 °C getestet:

Maskendruck RF Abgabe %
cm H,0 (hPa) Einstellung 4
4 85
10 85
20 85

! AF - Absolute Luftfeuchtigkeit in mg/I

Nominale Systemabgabe AF', BTPS?

Einstellung 8 Einstellung 4 Einstellung 8
100 6 >10
100 6 >10
90 6 >10

2 BTPS - Korpertemperatur und Luftdruck bei Wasserdampfsattigung

Atemschlauch

Atemschlauch Material Ldnge Innendurchmesser
ClimateLineAir Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten 2m 15 mm
SlimLine Flexibler Kunststoff 1,80 m 15 mm
Standard Flexibler Kunststoff 2m 19 mm

Uberhitzungsschutz des beheizbaren Atemschlauchs: < 41 °C

Hinweise:

o Der Hersteller behalt sich das Recht vor, diese technischen Daten ohne Vorankiindigung zu andern.

o Das elektrische Anschlussstiick des beheizbaren Schlauchsystems ist nur mit der Luftauslassoffnung auf der Gerateseite
kompatibel und darf nicht an die Maske angeschlossen werden.

o Keine elektrisch leitenden oder antistatischen Atemschl&uche verwenden.

o Die angezeigten Einstellungen fiir Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit sind keine gemessenen Werte.

Angezeigte Werte

Wert

Drucksensor an der Luftauslasséffnung:
Maskendruck

Flussbezogene Werte:

Leckage

Wert

Druckmessung':

Maskendruck?

Fluss und flussbezogene Werte':

Fluss

Leckage?

Bereich Auflosung

4-20 cm H,0 (4-20 hPa) 0,1 cm H20 (0,1 hPa)
0-120 I/min 11/min
Genauigkeit

+[0,5 cm H20 (0,5 hPa) + 4% des gemessenen Wertes]

+6 I/min oder 10% des Messwerts, je nachdem welcher Wert groRer ist, bei 0 bis
150 I/min positiven Flusses

+12 1/min oder 20% des Messwertes, je nachdem welcher Wert gréRer ist, bei 0
bis 60 I/min

! Die Ergebnisse werden bei ATPD (Umgebungstemperatur und Druck, trocken) angegeben.
? Die Genauigkeit kann durch Leckagen, zustzliche Sauerstoffgabe, ein Tidalvolumen von <100 ml oder ein Atemminutenvolumen von <3 I/min

beeintrachtigt werden.
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Druckgenauigkeit

Maximale Anderung des statischen Drucks bei 10 cm H,0 (10 hPa) gem&R EN 1SO 17510-1:2009

Standard-Atemschlauch SlimLine Atemschlauch
Ohne Befeuchtung +0,5cm Hz0 (+ 0,5 hPa) +0,5¢cm Hz0 (£ 0,5 hPa)
Mit Befeuchtung +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa) +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa)

Maximale Anderung des dynamischen Drucks gemaR EN 1SO 17510-1:2009
Gerat ohne Befeuchtung und Standard-Atemschlauch / Gerét mit Befeuchtung und Standard-Atemschlauch

Druck [cm H20 (hPa)] 10 AZ/min 15 AZ/min 20 AZ/min
4 05/05 05/05 08/08

8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08
Gerat ohne Befeuchtung und SlimLine Atemschlauch / Gerat mit Befeuchtung und SlimLine Atemschlauch
Druck [cm H20 (hPa)] 10 AZ/min 15 AZ/min 20 AZ/min
4 05/05 05/05 08/08

8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08
Symbole

Die folgenden Symbole erscheinen eventuell auf dem Produkt oder der Verpackung.

@Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen. A Deutet auf eine Warnung oder einen
Vorsichtshinweis hin. E@Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung befolgen. d Hersteller.
Bevollmachtigter in Europa. Chargencode. Artikelnummer.

Seriennummer. Geratenummer d) Start / Stopp. E‘. Gewicht des Gerates. P22 Geschiitzt

gegen Gegenstdnde von der Grofie eines Fingers sowie gegen Tropfwasser bei einer Neigung, die
um bis zu 15 Grad von der vorgegebenen Ausrichtung abweicht. === Gleichstrom.

@ Anwendungsteil vom Typ BF. Gerét der Schutzklasse II. .@ Luftfeuchtigkeitsbereich.

-.-.ulﬂ Temperaturbereich. ((‘i’ﬂ Nicht-ionisierende Strahlung. @ Chinesisches Umweltschutzlogo 1.
@@ Chinesisches Umweltschutzlogo 2. Rx OnIY Verschreibungspflichtig. (In den USA dirfen

diese Gerate laut Bundesgesetz nur von einem Arzt oder aufgrund einer &rztlichen Verschreibung

DLBTILLE

erworben werden.) _A_AM Maximaler Wasserstand. | ¢ | Verwenden Sie ausschlieRlich
destilliertes Wasser. @ Betriebshohe. 33.@"'?2 Begrenzung des Atmospharendrucks. ® Entspricht
RTCA DO-160 Abschnitt 21, Kategorie M.
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|
== Umweltinformationen

Das Produkt darf nicht als Hausmdill, sondern muss separat entsorgt werden. Lassen Sie das Gerat

von einem entsprechenden Entsorgungs- oder Wiederverwertungs- bzw. Recyclingunternehmen in

Ihrer Region entsorgen. Wirksame Entsorgung entlastet natirliche Ressourcen und verhindert, dass
geféhrliche Substanzen in die Umwelt gelangen.

Weitere Informationen zu diesen Entsorgungsmaoglichkeiten erhalten Sie von |hrer ortlichen
Mullabfuhr. Die durchgestrichene Mlltonne weist auf diese Entsorgungsmaglichkeiten hin. Wenn Sie
Informationen zur Entsorgung Ihres ResMed-Gerétes wiinschen, wenden Sie sich bitte an lhre
ResMed-Geschéftsstelle, Thren Fachhandler oder besuchen Sie die ResMed-Website unter
www.resmed.com/environment.

Service

Wenn das AirSense 10 Geréat entsprechend den von ResMed mitgelieferten Gebrauchsanweisungen
betrieben wird, wird es einen sicheren und zuverlassigen Betrieb bereitstellen. Bei Anzeichen von
Verschleild oder Fehlfunktionen empfiehlt ResMed, das AirSense 10 Geréat von einem durch ResMed
autorisierten Servicedienst untersuchen und prifen zu lassen. Ansonsten sollten die Produkte
wahrend ihrer Lebensdauer keine Wartung oder Priifung bendtigen.

Beschrankte Gewahrleistung

ResMed Ltd (im Folgenden ,ResMed” genannt) gewahrleistet, dass Ihr ResMed-Produkt vom Tag
des Kaufs an tber den unten genannten Zeitraum hinweg keine Material- und Verarbeitungsschaden
aufweist.

Produkt Gewahrleistungszeitraum

o Maskensysteme (einschlieRlich Maskenrahmen, Maskenkissen, Kopfband und 90 Tage
Schlduchen) — ausgeschlossen sind Produkte fiir den einmaligen Gebrauch

e Zubehtr — ausgeschlossen sind Produkte fiir den einmaligen Gebrauch

o Finger-Flexsensoren

o Wasserkammern fiir Atemluftbefeuchter

o Akkus fiir den Gebrauch in internen und externen Akkusystemen von ResMed 6 Monate
o Finger-Clip oder Softsensoren 1 Jahr

e Datenmodule fiir CPAP- und Bilevel-Gerate

o Oximeter und Oximeteradapter fir CPAP- und Bilevel-Gerate

o Atemluftbefeuchter und reinigbare Wasserkammern

o Titrationsgerate

e CPAP-, Bilevel- und Beatmungsgerate (einschlieBlich externe Netzteile) 2 Jahre
o Akkuzubehér

o Tragbare Diagnose-/ Testgeréate

Diese Gewahrleistung wird nur dem Erstverbraucher gewahrt. Sie ist nicht Ubertragbar.

Kommt es bei normaler Nutzung zu Fehlleistungen, verpflichtet sich ResMed, das fehlerhafte Produkt
bzw. Teile davon nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu ersetzen.
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Diese beschrankte Gewahrleistung gilt nicht fir a) Schdden aufgrund von unsachgemafer Benutzung,
Missbrauch, Umbau oder Anderung des Produktes, b) Reparaturen, die von anderen als den von
ResMed ausdrlcklich flr solche Reparaturen autorisierten Servicediensten ausgefthrt wurden, c)
Schéden oder Verunreinigung durch (E-)Zigaretten-, Pfeifen-, Zigarren- oder anderen Rauch und d)
Schéaden durch Wasser, das auf oder in ein elektronisches Gerat gelangt ist.

Die Gewahrleistung verliert bei Verkauf oder Weiterverkauf auRerhalb der Region des Erstkaufs ihre
Gultigkeit.

Gewahrleistungsanspriiche fur defekte Produkte sind vom Erstkaufer an die Verkaufsstelle zu stellen.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdricklichen oder stillschweigenden Gewahrleistungen
einschlief3lich aller stillschweigenden Gewahrleistungen bzgl. der Marktgdngigkeit bzw. Eignung fr
einen bestimmten Zweck. In einigen Landern ist eine Beschrankung der Dauer der stillschweigenden
Gewahrleistung nicht zuldssig. Daher gilt dieser Ausschluss unter Umstanden nicht fir Sie.

ResMed haftet nicht fir Neben- oder Folgeschaden infolge des Verkaufs, der Installation oder der
Benutzung seiner Produkte. In einigen Landern sind der Ausschluss bzw. die Einschrankung von
Neben- und Folgeschaden nicht zuldssig. Daher gilt dieser Ausschluss unter Umstanden nicht flr Sie.

Diese Gewahrleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Mdglicherweise haben Sie auch noch andere
Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein kdnnen. Weitere Informationen zu lhren
Gewahrleistungsrechten erhalten Sie von lhrem Leistungserbringer oder Ihrer ResMed Niederlassung
vor Ort.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zur Verwendung des Gerats bendtigen, wenden
sie sich bitte an |hren Leistungserbringer.
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